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NÁVOD K OBSLUZE
Důležité informace
!USA Rx Only


!USA   Sledování přístroje
Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů vedli
záznamy o umístění svých defibrilátorů. Pokud je přístroj umístěn na jinou než dodací adresu nebo byl
prodán, darován, ztracen, odcizen, exportován, zničen, trvale vyřazen z provozu nebo pokud přístroj nebyl
získán přímo od společnosti Physio-Control, proveďte prosím jednu z následujících činností: zaregistrujte
přístroj na adrese http://www.physio-control.com, obraťte se na koordinátora sledování přístrojů na čísle
1 800 426 4448 nebo k aktualizaci těchto informací důležitých pro sledování použijte jeden z lístků pro
oznámení o změně adresy s uhrazeným poštovným, které jsou umístěny na zadní straně této příručky.


Konvence dodržované v textu
V návodu k použití jsou použity speciální textové znaky (například VELKÁ PÍSMENA ve zprávách
ZKONTROLUJTE PACIENTA a RYCHLÁ VOLBA), které označují štítky, hlášení na obrazovce
a hlasové výzvy.




                        LIFEPAK, LIFENET, QUIK-LOOK a QUIK-COMBO jsou registrované ochranné známky společnosti Physio-Control, Inc. CODE SUMMARY,
                        Shock Advisory System, CODE-STAT, DT EXPRESS, LIFEPAK CR, REDI-PAK, LIFEPAK EXPRESS, SunVue a cprMAX jsou ochranné
                        známky společnosti Physio-Control, Inc. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. CADEX je registrovaná
                        ochranná známka společnosti Cadex Electronics Inc. Microstream, CapnoLine a FilterLine jsou registrované ochranné známky společnosti
                        Oridion Systems Ltd. Lékařská kapnografie Oridion v tomto produktu je kryta jedním nebo více z následujících US patentů: 6,428,483;
                        6,997,880; 5,300,859; 6,437,316 a jejich zahraničními ekvivalenty. Další přihlášky patentů jsou v řízení. PC Card je ochranná známka
                        asociace Personal Computer Memory Card International Association. Masimo, SET, Signal Extraction Software, LNCS a LNOP jsou
                        registrované ochranné známky společnosti Masimo Corporation. Rainbow, SpCO a SpMet jsou ochranné známky společnosti Masimo
                        Corporation. EDGE System Technology je ochranná známka společnosti Ludlow Technical Products. Formula 409 je registrovaná
                        ochranná známka společnosti The Clorox Company. Údaje podléhají změně bez předchozího upozornění.

                        ©2007-2009 Physio-Control, Inc. Všechna práva vyhrazena.
                        Datum vydání: 1/2009                                                                                                MIN 3207184-300
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