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Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Bachelorthesis selbstständig und
ohne fremde Hilfe angefertigt und keine andere als die angegebene Literatur be-
nutzt habe. Alle von anderen Autoren wörtlich übernommenen Stellen wie auch
die sich an die Gedankengänge anderer Autoren eng anlehnenden Ausführungen
meiner Arbeit sind besonders gekennzeichnet. Diese Arbeit wurde bisher in glei-
cher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch
nicht veröffentlicht.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich bezogen auf die Hörgeräteverifikation mit
zwei Untersuchungsfragen. Ziel des ersten Versuches war die Ermittlung der Un-
terschiede zwischen den Zielkennlinien verschiedener Messsysteme. Dazu
wurden die maximalen Differenzen der Zielwerte von drei simulierten Kundenfäl-
len sowohl für die Präskription NAL-NL2 als auch für DSL v5.0 ermittelt. Darauf
aufbauend wurde im zweiten Versuchsteil untersucht, ob sich die nach NAL-NL2
und DSL v5.0 softwaregenerierten, gemessenen Ausgangspegel der Hörgeräte-
hersteller Phonak sowie Siemens und die gemittelten Zielwerte aus Versuch 1
unterscheiden. Hierbei wurden die gleichen simulierten Kunden wie in Versuch 1
gewählt und die Messung des Ausgangspegels am 2 cm³-Kuppler durchgeführt.

Es konnte festgestellt werden, dass sich die Zielkennlinien zwischen den Mess-
systemen für die Präskription NAL-NL2 im hohen Frequenzbereich und für
DSL v5.0 im tiefen Frequenzbereich teilweise um mehr als 10 dB unterscheiden.
Die zweite Untersuchungsdurchführung hat gezeigt, dass die voreingestellten
Präskriptionen der Hörgerätehersteller (NAL-NL2 und DSL v5.0) und die vorbe-
rechneten Zielwerte teilweise stark differieren. Die größten Abweichungen sind
für beide Präskriptionen und beide Hörgerätehersteller im hohen Frequenzbereich
vorhanden. Wobei die Abweichungen für die Hörgeräte von Phonak im Durch-
schnitt < 10 dB und bei dem Hersteller Siemens > 10 dB sind.

Anhand dieser Ergebnisse können zwei Schlussfolgerungen festgehalten werden.
Zum einen sollte dem Anpasser bewusst sein, dass die Vielzahl der wählbaren
Präskriptionseinstellungen sowie die Komplexität der Messtechniken zu unter-
schiedlichen Zielkennlinien zwischen den Messsystemen führen kann. Daher ist
es besonders wichtig, sich bei der Anpassung mittels Zielkennlinien mit der vor-
handenen Messtechnik und den implementierten Präskriptionen auszukennen.
Darüber hinaus sollte in Betracht gezogen werden die Hörgeräteanpassung mit
einer alternativen Anpassstrategie durchzuführen. Zum anderen wird deutlich ,
dass die Präskriptionen der Hörgerätehersteller nicht den Zielkennlinien entspre-
chen. Um zu wissen, welche tatsächlichen Ausgangspegel am Trommelfell
erzeugt werden, muss die Verifikation in Form der Kuppler- oder Sondenmikro-
fonmessung durchgeführt werden.
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