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A
Principales causes possibles pouvant engendrer de mauvais résultats en
terme de taux de fécondation ou taux de grossesse
B
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Contaminations bactériennes au laboratoire d’AMP
INTRODUCTION

Ce cahier 2 a pour but de rassembler les connaissances de base nécessaires aux
techniciens qui souhaitent travailler ou se former dans un centre d’assistance
médicale à la procréation (AMP), mais aussi, à tous ceux qui souhaitent
améliorer leurs connaissances dans ce domaine particulier que représente la
biologie de la reproduction humaine.

Les différentes options techniques proposées ici sont utilisées quotidiennement
par la plupart des laboratoires. Mais elles peuvent varier en fonction des
habitudes du centre, du matériel et des milieux de culture mis à disposition.




Abréviations utilisées dans le cahier pratique :


AMH         Hormone anti mullérienne
AMP         Assistance médicale à la procréation
DPI         Diagnostic préimplantatoire
FIV         Fécondation in vitro
FSH         Folliculin stimulating hormon
GnRH              Gonadotropin releasing hormon
GP          Globule polaire
HCG         Human chorionic gonadotropin
HMG               Human menopausal gonadotropin
IAC         Insémination artificielle dans le couple
ICSI        Intracytoplasmic sperm injection (micro-injection)
IMSI        Intracytoplasmic morphologically sperm injection
LH          Luteinizing hormon
MIV         Maturation in vitro
PN          pronucleus
SPZ         Spermatozoïdes
TMS         Test de migration-survie des spermatozoïdes
ZP          Zone pellucide
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La culture cellulaire : PRINCIPES GENERAUX

Les conditions de culture des gamètes et des embryons sont asservies
à un certain nombre d’impératifs:

L’environnement

L’environnement du laboratoire est une composante de ce qui se passe dans 3
compartiments distincts :




Un compartiment LOCAL, à l’intérieur du laboratoire lui même .

Un compartiment PROXIMAL à l’extérieur du laboratoire, dans la clinique elle
même.

Un compatiment EXTERIEUR à la clinique, représenté par son type
d’environnent.

Des actions peuvent être menées rapidement et efficacement au niveau LOCAL,
mais plus on s’éloigne du laboratoire lui-même moins les choses deviennent
contrôlables
L’environnement immédiat de la clinique doit être surveillé en permanence
surtout si elle se trouve en centre ville ou en zone industrielle.
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L’implantation de certains services peuvent, en effet, être la cause d’effets
délétaires sur les cultures cellulaires si on ne prend pas garde.

L’implantation de cheminées d’évacuation, la conduite de travaux polluants, de
voies de circulation …Peuvent modifier l’environnement immédiat de la
clinique et modifier les résultats d’un laboratoire d’AMP.




La qualité de l’air est considérée aujourd’hui comme un facteur déterminant de
réussite dans un laboratoire pratiquant l’A.M.P.
Ce problème doit être traité, si possible, à la construction du laboratoire en
élaborant un système de pression positive associé à un système de purification
de l’air (tour de filtration).
Cependant, si le laboratoire est déjà construit on pourra utiliser des modules
mobiles de filtration, a fortiori, si l’environnement du laboratoire, ou de la
clinique, est sensible (poussières, vents, circulation automobile....)
Les Tours filtrantes disposent de 2 types d’action :
- Elles filtrent les particules et les micro-organismes.
- Elles filtrent les composés organiques volatils : COVs - (VOCs en anglais)
dont certains ont des actions très délétères sur la fécondation in vitro.
Pour cela deux types de filtres sont utilisés : des filtres à charbon actif pour les
molécules toxiques de haut poids moléculaires et des filtres à permanganate qui
détruisent, par oxydation, les molécules toxiques plus petites.
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A l’intérieur des salles de culture, on évitera d’utiliser tout produit (Produit de
nettoyage et d’hygiène, spray et bombe anti-odeur, solvant, peinture, alcool...)
sans s’être assuré de sa neutralité sur le processus de fécondation ou le
développement embryonnaire.
On préférera le matériel stérilisé aux rayons gamma et l’on proscrira, autant que
faire se peut, le matériel à usage unique traité à l’oxyde d’éthylène qui, s’il est
utilisé, devra être rincé systématiquement avec un liquide isotonique et chaud
(37°c.).
On s’assurera aussi qu’il n’existe pas de bouche d’évacuation d’air vicié aux
abords du laboratoire.



La température

1 –Le laboratoire.
La température du laboratoire devra permettre au personnel de travailler
confortabl
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