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        Rozdział 10 Informacje techniczne                                                                                                                                                                                             2.2 Co jest potrzebne do każdego badania

10.1 Specyfikacje
 Produkt                GLUCOCARD™ 01-mini plus
 Model                  GT-1970
 Badany parametr        Stężenie glukozy we krwi                                                                                                   Podręcznik obsługi                                                           a. GLUCOCARD™               b. GLUCOCARD™                  c. Urządzenie        d. Nakłuwacz
 Próbka                 Świeża krew włośniczkowa*1                                                                                                                                                                                 01-mini plus (glukometr)    01 SENSOR (paski testowe)      nakłuwające
 Rozmiar próbki         0,3 μL
 Paski testowe          GLUCOCARD™ 01 SENSOR
                                                                                                                                                                                                                                   OSTRZEŻENIE
 Jednostka pomiaru      mg/dL                                                                                                                      Jednostka pomiaru: mg/dL                                   83-03848         Trzymaj glukometr, paski testowe i inne przedmioty w miejscu
 Zakres testu           od 10 do 600 mg/dL
                                                                                                                                                                                                                               niedostępnym dla dzieci. Małe przedmioty stwarzają ryzyko zadławienia.
 Czas testu             7 sekund od wykrycia krwi
 Kompensacja            Automatyczna kompensacja za pomocą
 temperatury            wbudowanego czujnika temperatury                                                                                      Dziękujemy za wybranie glukometru GLUCOCARD™ 01-mini plus.
                                                                                                                                              Ten kompaktowy glukometr do pomiaru stężenia glukozy we krwi został
 Bateria                3 V bateria litowa (CR2032) × 2                                                                                                                                                                       2.3 Przestrogi dotyczące stosowania glukometru
                                                                                                                                              opracowany w celu przyspieszenia i ułatwienia badania stężenia glukozy we
 Czas pracy baterii     Ok. 1000 badań (liczba testów może być mniejsza
                                                                                                                                              krwi. Mamy nadzieję, że produkt ten pomoże w leczeniu cukrzycy. W tym
                        w niektórych warunkach eksploatowania).                                                                               podręczniku wyjaśniono sposób stosowania glukometru. Przed badaniem                  PRZESTROGA
 Zużycie energii        0,02 W (Maks.)                                                                                                        należy dokładnie przeczytać ten podręcznik i ulotki dołączone do opakowania      ■ Aby uzyskać dokładny pomiar, odczekaj aż glukometr uzyska
 Pojemność pamięci      500 wyników badań                                                                                                     pasków testowych GLUCOCARD™ 01 SENSOR i roztworu testowego                         temperaturę otoczenia:
 Dokładność zegara      Do ±75 sekund/miesiąc                                                                                                 GLUCOCARD™ 01 CONTROL. Zwróć szczególną uwagę na wymienione                          Temperatura: od 10 do 40°C
 Środowisko pracy       Temperatura: od 10 do 40°C                                                                                            ostrzeżenia i przestrogi. Przechowuj ten podręcznik w dostępnym miejscu, aby         Wilgotność: od 20 do 80% wilgotności względnej
                        Wilgotność: od 20 do 80% wilgotności względnej                                                                        można było z niego skorzystać w przyszłości. W przypadku pytań skontaktuj się      dla 30 minut przed badaniem stężenia glukozy we krwi.
                        (bez skraplania)                                                                                                      z naszym(i) autoryzowanym(i) dystrybutorem(-ami), wymienionym(i) na końcu        ■ Nie p

    

            
        Recently converted files (publicly available):
        	Gebruikshandleiding
	EXOLAB
	Cirugía guiada con
NobelParallel™ Conical Connection
Descripción


    

    

    


    
                    
                                                Конвертировать PDF в Word  |
                                                                Конвертировать PDF в Текст  |
                                                                Конвертировать PDF в JPG  |
                                                                                                                                Конвертировать PDF в PNG  |
                                            

                 
                    © 2019 pdf2word. All Rights Reserved 
                        Terms of Use and 
                        Privacy Policy
                        •
                        DMCA/Abuse
                


    




    
    
    
    
    
    
    
    
    

            
    


